INSTYTUT BIOCYBERNETYKI
Il INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ

I BI B im. Macieja NALECZA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
PAN NALECZ INSTITUTE OF BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Warszawa, dnia 30 wrzesnia 2020 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe robota
mikro/nano-dozujgcego na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inzynierii
Biomedycznej im. Macieja Natecza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy:
DT.OT/220/14/2020.

W dniu 28 wrzesnia 2020 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.), jeden z Wykonawcow

zwrécit sie¢ do Zamawiajgcego z zapytaniem o wyjasnienie tresci SIWZ.

Pytanie

W zwigzku z przetargiem na dostawe robota mikro/nano-dozujgcego na potrzeby Instytutu
Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej im. Macieja Natecza Polskiej Akademii Nauk
(Oznaczenie sprawy: DT.0T/220/14/2020) w zatgczniku przesytam kwestionariusz testow
dotyczacy aplikacji, ktére zamierzacie Panstwo realizowa¢ przy wykorzystaniu systemow
piezoelektrycznych ..... oraz zawordw Slimakowych ...... Sprzedaz tych systeméw wymaga
podania szczegétowych danych dotyczacych samych materiatéw, a takze wielkosci dawek,
czasébw dozowania itd. Bez wypetienia- podania danych nie bedziemy w stanie
zagwarantowaé, ze wymienione systemy ... i ... bedg pracowaty prawidtowo.

W przypadku np. zawordéw $limakowych materiaty zawierajgce czagsteczki state- $cierne
mogg znaczgco wptywac na zuzycie Slimaka.

W przypadku zaworéw piezoelektrycznych nie wszystkie materialy mozna dozowac¢ w
sposob bezkontaktowy o czym informowali§my juz Panstwa wczes$nie;.

Standardowo bez wykonania testéw w laboratorium systemy te nie sg oferowane klientom.
Materiaty, ktére nie zostaty wyspecyfikowane moga nie by¢ kompatybilne z tymi systemami
dozowania i dlatego nalezy ich wybor poprzedzi¢ konsultacjami i dalszymi testami z
................ ) pod katem ich kompatybilnoSci i procesu aplikacii.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia tych urzadzen / systeméw dozujgcych lub

dozowanie moze nie przynies¢ oczekiwanych rezultatéw.
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Chcielibysmy otrzymaé od Panstwa potwierdzenie, ze macie Panstwo tego Swiadomos¢ i
akceptujecie to oraz, ze problemy wynikajgce z nieprzeprowadzenia testow w laboratorium
nie beda pociggaty naszej odpowiedzialnosci i nie bedzie kierowanych w naszg strone
zgtoszen reklamacyjnych

Gwarancja na nasze urzadzenia obejmuje jedynie w przypadku prawidtowego ich
uzytkowania, a w przypadku systeméw ... i ... rowniez na podstawie przeprowadzonych
testow i préb w laboratorium, potwierdzajgcych mozliwos¢ zastosowania danego systemu w

danej aplikaciji.

Dodatkowo nie Zgadzamy sie z zapisem paragrafu 5 podpunkt 11:

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej, na warunkach
okreslonych w umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania naprawy
gwarancyjnej innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
zawiadomieniu o tym Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu koszty naprawy gwarancyjnej wykonanej przez inny podmiot w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania do ich zwrotu.

Jedynym podmiotem mogacym realizowaé naprawy jest firma ...............

Wyjasnienie Zamawiajacego

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wyjasnia co nastepuje:

Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat do
zamawiajgcego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem
terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. (art. 38

ust. 1 ustawy Pzp).

Na obecnym etapie postepowania (uptyw potowy wyznaczonego terminu sktadania ofert)

-----

Zamawiajgcy jest placéwkg badawcza, w zwigzku z tym nie jest mozliwe jednoznaczne i
szczegotowe okreslenie wiasciwosci materiatdw uzytych w procesach i przestany formularz

nie znajduje zastosowania, w szczegolnosci w procedurze przetargowe;j.



Mamy $Swiadomos$¢ koniecznosci uzytkowania sprzetu zgodnie z przeznaczeniem

okreslonym w karcie technicznej, instrukcji obstugi itp. dokumentacji dotgczonej do wyrobu.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany w par. 5 ust. 11 umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej, na warunkach
okre$lonych w umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania naprawy
gwarancyjnej innemu podmiotowi, posiadajgcemu autoryzacje producenta sprzetu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu o tym Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty naprawy gwarancyjnej wykonanej przez inny

podmiot w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do ich zwrotu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treS¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekazuje
wykonawcom, ktorym przekazat Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, bez

ujawniania zrédfa zapytania, a jezeli Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowe;j,

zamieszcza na tej stronie.

Zastepca Dyrektora ds. Projektow Zewnetrznych

Dr hab. inz. Piotr tadyzynski Prof. nadzw.
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